
  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

GIƯỜNG BỆNH 

Model : GB-1; GB-2; GB-3; GB-63; GB-4; GB-T43; GB-T243; GB-T41; GB-T5D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra nhằm đảm bảo sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển 

Tháo bỏ vỏ hộp kèm theo sản phẩm 

-Sử dụng tay quay để điều chỉnh góc phù hợp 

 

LƯU Ý:  

Sản phẩm này không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng.  

Không đặt tay vào các khớp chuyển động của giường 

Khóa bánh xe để giường cố định trước khi sử dụng 

 

 

 


